
非洲猪瘟 LAMP 浊度扩增试剂盒                                   

Cat. No.: A381101  Size：50T  Store at：-20℃   

 

组分 

名称 50T 

LAMP Turbidity Reagent 1 瓶 

LAMP Buffer 0.75 ml 

ASFV LAMP Primer 1 支 

ddH2O 1ml 

ASFV 阳性标准品（10
5
 Copy/μl） 1 支 

 

使用方法：  

1. LAMP Turbidity Reagent 为干粉形式，包含 Bst 4.0 

DNA 聚合酶、dNTP 等，在未溶解前，该制品可-20℃长

期保存，并可室温运输，性能无下降。使用前每瓶用 0.75 

ml 的 LAMP Buffer 溶解后，可立即使用，剩余试剂可在

-20℃保存 1 个月，在-60℃以下长期保存。 

 

2. ASFV LAMP Primer 为干粉形式，该制品可-20℃长

期保存，并可室温运输，性能无下降。使用前每瓶用 0.2 

ml 的 ddH2O 溶解后，可立即使用，剩余试剂可在-20℃

保存 1 个月，在-60℃以下长期保存。 

 

3. 阳性标准品为干粉形式，首次使用前加入 100 μl 的

ddH2O，漩涡 10s 溶解后，保存于-20℃。溶解后的制品

浓度为 10
5
 copy /μl，每次实验时采用 1μl 即可。 

 

4. 按以下组分配置反应混合液 

溶解后的 LAMP Turbidity Reagent           15 μl 

溶解后的 ASFV LAMP Primer                4 μl 

模板 DNA                                 1 μl 

 

5. 反应体系配好后，置于 60°C 进行反应 30min，肉眼

观察浊度。或连接实时浊度仪，对浊度变化进行实时检测。 

（在 LAMP 反应结束后禁止将反应管盖打开，否则可能

会导致气溶胶污染）。一旦发生气溶胶污染，请使用

HaiGene 的 DNA 气溶胶污染去除剂（A6001）进行环境

清理。 

 

 

 

6. 结果判读 

6.1 结果判读成立条件 

阴性水对照为无色透明、阳性标准品有浑浊白色沉淀条件

下，结果判读有效。 

6.2 阳性结果判读 

阳性样品为浑浊白色悬液。 

6.3 阴性结果判读 

阴性样品为无色透明。 

该试剂盒稳定的检测灵敏度为 10 copy。 

 

Web: www.haigene.cn         免费热线：400-0470-600          Email: order@haigene.cn 

 

注意：本产品仅供研究用，请勿用于人体及动物的治疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。 


